
Notatka bezpieczeństwa (FSCA 5183) firmy bioMérieux dotycząca zestawów BioFire FilmArray Pneumonia plus (PN plus) Panel (Nr kat. RFIT-ASY-0142 i RFIT-ASY-0143) z terminem 6 miesięcy do wygaśnięcia daty ważności
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