Notatka bezpieczenstwa (2021FA0006) firmy Cook Medical dotyczaca zestawu filtra do zy
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa (2021FA0006) firmy Cook Medical
dotyczaca zestawu filtra do zyly gtléownej Gunther Tulip oraz
zestawu filtra do zyly gléownej Cook Celect Platinum

Wystane przez m.koszewski w Czw, 23/09/2021 - 14:08

Zalacznik: | 4] pSN Cook Medical 22.09.2021.pdf [1]

E Formularz informacji zwrotnej Cook Medical 22.09.2021.pdf [2]
Do archiwum: Nie

Zrédtowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-2021fa0006-firmy-
cook-medical-dotycz%C4%85ca-zestawu-filtra-do-%C5%BCy%C5%82y-g%C5%82%C3%B3wnej

Odnosniki

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN Cook%20Medical 22.09.2021.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Formularz%20informacji%20zwrotnej Cook%20
Medical 22.09.2021.pdf

Strona 1z 1


https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Cook%20Medical_22.09.2021.pdf
https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Formularz%20informacji%20zwrotnej_Cook%20Medical_22.09.2021.pdf

