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Notatka bezpieczenstwa (FSCA 2431314-08/23/2021-001-C)
firmy Biodex Medical Systems dotyczaca wycofania z obrotu i z
uzywania okreslonych serii kalibratora dawki AtomLab 500 i
AtomLab 500Plus
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Odnosniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN.Biodex.4.10.2021.pdf
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