Notatka bezpieczenstwa (ACHC21-14.A.0US) firmy Siemens Healthcare Diagnostics dotyc
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa (ACHC21-14.A.0US) firmy Siemens
Healthcare Diagnostics dotyczaca testu Atellica CH
Urinary/Cerebrospinal Fluid Protein do oznaczania biatka w
moczu/plynie mézgowo-rdzeniowym (kod testu UCFP), w
analizatorze Atellica CH 930
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