Notatka bezpieczenstwa (2021FA0011) firmy Cook Medical dotyczaca wycofania z obrotu
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa (2021FA0011) firmy Cook Medical
dotyczaca wycofania z obrotu i z uzywania wszystkich serii igly
przezprzegrodowej (model TSNC-18-71.0 i TSNC-19-56.0) i
wszystkich serii igly przezprzegrodowej z cewnikiem (model
TSN-17-75.0-ENDRYS)
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