Notatka bezpieczenstwa (FSN2022-1215) firmy Illumina Inc. dotyczaca urzadzenia NextS
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa (FSN2022-1215) firmy Illumina Inc.
dotyczaca urzadzenia NextSeq 550Dx Instrument (nr kat.
20005715)

Wystane przez m.koszewski w Sob, 26/02/2022 - 12:50

Zalacznik: || pon fjymina 25.02.2022.pdf [1]
Do archiwum: Nie

Zrédtowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-
fsn2022-1215-firmy-illumina-inc-dotycz%C4%85ca-urz%C4%85dzenia-nextseq-550dx-instrument

Odnosniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN Illumina 25.02.2022.pdf

Strona 1z 1


https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Illumina_25.02.2022.pdf

