
Notatka bezpieczeństwa (2021-IGT-BTS-032) firmy Philips dotycząca aplikacji Philips Hemodynamic w wersji R1.2.2 i R1.2.3 używanej wraz z monitorem pacjenta Philips Xperflex Cardio FC2010.
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