
Notatka bezpieczeństwa (CAPA-154) firmy Breas Medical dotycząca respiratorów Vivo 45 (REF 220000) z wersją oprogramowania 1.1.4 i starsze oraz Vivo 45 LS (REF 230000) z wersją oprogramowania 3.1.4 i starsze
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