Notatka bezpieczenstwa (FA-2022-016) firmy Hill-Rom dotyczaca okreslonych modeli i nr
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa (FA-2022-016) firmy Hill-Rom
dotyczaca okreslonych modeli i nr seryjnych 16zek szpitalnych
Hill-Rom 900, Ampera, Centuris Pro.
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Odnosniki
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