Notatka bezpieczenstwa (SBN-CPS-2020-001) firmy Roche Diagnostics dotyczaca stosow:
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa (SBN-CPS-2020-001) firmy Roche
Diagnostics dotyczaca stosowania odczynnika Elecsys CA 19-9
serii 483123, 504743, 525510, 568975 na analizatorze cobas e
801 i e 402 - aktualizacja notatki z dnia 8.03.2021
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