Notatka bezpieczenstwa (FA1266) firmy Medtronic dotyczaca wyswietlania komunikatu ,,1
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Notatka bezpieczenstwa (FA1266) firmy Medtronic dotyczaca
wyswietlania komunikatu ,,Unexpected Device Error Code 1502”
przez aplikacje Vanta™ Clinician Programmer A71200, wer.
2.0.2455 przy programowaniu wszczepialnego neurostymulatora
Vanta™ model 9770
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Odnosniki
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