
Skorygowana notatka bezpieczeństwa (MMS-23-4626) firmy Becton Dickinson dotycząca wycofania z obrotu i z używania pomp BD Alaris GP Plus Guardrails i pomp BD Alaris neXus GP o określonych numerach seryjnych.
Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Skorygowana notatka bezpieczeństwa (MMS-23-4626) firmy
Becton Dickinson dotycząca wycofania z obrotu i z używania
pomp BD Alaris GP Plus Guardrails i pomp BD Alaris neXus GP
o określonych numerach seryjnych.
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