Notatka bezpieczenstwa (FA1292) firmy Medtronic dotyczaca wysylania komunikatu , Kon
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa (FA1292) firmy Medtronic dotyczaca
wysylania komunikatu , Konieczna aktualizacja systemu, kod
serwisu 303” przez aplikacje programatora klinicysty Vanta™
A71200, wer. 2.0.2455.
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Odnosniki
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