
Notatka bezpieczeństwa (FA1290) firmy Medtronic dotycząca aktualizacji instrukcji używania wyrobu Zastawka aortalna do implantacji przezcewnikowej Evolut™ PRO+ o rozmiarze 34 mm, model: EVPROPLUS-34
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