Notatka bezpieczenstwa (FSN_CC 23-01.A.0US) firmy Siemens Healthineers (Healthcare)
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa (FSN_CC 23-01.A.0US) firmy Siemens
Healthineers (Healthcare) dotyczaca testu ADVIA Centaur®
SARS-CoV-2 IgG (sCOVG) (ADVIA® Centaur XP, ADVIA®
Centaur XPT i ADVIA® Centaur CP)
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