
Notatka bezpieczeństwa (FCN) MCC-22-009-NU firmy Maquet Critical Care AB dotycząca akumulatorów do podtrzymywania zasilania w aparatach do znieczulania serii Flow (Flow-c, Flow-e, Flow-i C20, Flow-i C30, Flow-i C40)
Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa (FCN) MCC-22-009-NU firmy Maquet
Critical Care AB dotycząca akumulatorów do podtrzymywania
zasilania w aparatach do znieczulania serii Flow (Flow-c, Flow-e,
Flow-i C20, Flow-i C30, Flow-i C40)
  Wysłane przez m.koszewski w Czw, 12/01/2023 - 15:44  
  
Załącznik:  FSN_GETINGE_2022_10_31_MCC-22-009-NU.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Źródłowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fcn-
mcc-22-009-nu-firmy-maquet-critical-care-ab-dotycz%C4%85ca-akumulator%C3%B3w-do  

Odnośniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GETINGE_2022_10_31_MCC-22-009-NU.pdf

Strona 1 z 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GETINGE_2022_10_31_MCC-22-009-NU.pdf

