Aktualizacja (385183A) notatki bezpieczenstwa z 22.11.2022 (385183) firmy Intersurgic
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Aktualizacja (385183A) notatki bezpieczenstwa z 22.11.2022
(385183) firmy Intersurgical Ltd. dot. wycofania z obrotu i z
uzywania okreslonych partii cewnikow tlenowych dla

noworodkow z zakrzywionymi koncowkami i drenem di. 2,1m (
mod. 1164000)
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