Notatka bezpieczenstwa (FSN001-2023) firmy Medax dotyczaca wycofania z obrotu i z uzy
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa (FSN001-2023) firmy Medax dotyczaca
wycofania z obrotu i z uzywania igly do biopsji szpiku kostnego
NEO OXUS MODEL: 11Gx150MM, kod produktu: NX11150-00;
nr partii: 08813-22

Wystane przez m.koszewski w Piag, 03/03/2023 - 13:08

Zalacznik: | 4| poN Medax 2023 01 27.pdf [1]
Do archiwum: Nie

Zrédtowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsn001-2023-firm
y-medax-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-z-u%C5%BCywania-ig%C5%82y-do

Odnosniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN Medax 2023 01 27.pdf

Strona 1z 1


https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Medax_2023_01_27.pdf

