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Notatka bezpieczenstwa (FA-Q123-SH-2) firmy Abbott dotyczaca
zastawek Trifecta i Trifecta z technologia Glide, model: TF-19A,
TF-21A, TF23A, TF25A, TF-27A, TF-29A, TFGT-19A, TFGT-21A,
TFGT-23A, TFGT-25A, TFGT-27A, TFGT-29A
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Odnosniki
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