
Notatka bezpieczeństwa2023-CC-HPM-004 firmy Philips dotycząca monitora parametrów życiowych EarlyVue VS30 nr kat. 863359  i monitora pacjenta EarlyVue VS30 nr kat. 863380 . Brak alarmu informującego o konieczności kalibracji.
Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa2023-CC-HPM-004 firmy Philips
dotycząca monitora parametrów życiowych EarlyVue VS30 nr
kat. 863359 i monitora pacjenta EarlyVue VS30 nr kat. 863380 .
Brak alarmu informującego o konieczności kalibracji.
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