
Notatka bezpieczeństwa firmy Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG dotycząca prawidłowego wymiarowania obwodu oddechowego przy podłączaniu do respiratorów LUISA (LM150TD) akcesoriów do wentylacji inwazyjnej
Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa firmy Löwenstein Medical Technology
GmbH + Co. KG dotycząca prawidłowego wymiarowania obwodu
oddechowego przy podłączaniu do respiratorów LUISA
(LM150TD) akcesoriów do wentylacji inwazyjnej
  Wysłane przez m.koszewski w Pią, 02/06/2023 - 14:43  
  
Załącznik:  FSN_LOWENSTEIN_2023_05_02.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Źródłowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-
l%C3%B6wenstein-medical-technology-gmbh-co-kg-dotycz%C4%85ca-prawid%C5%82owego  

Odnośniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_LOWENSTEIN_2023_05_02.pdf

Strona 1 z 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_LOWENSTEIN_2023_05_02.pdf

