Notatka bezpieczenstwa (AX012/23/S) firmy Siemens informujaca o koniecznosci wymian:
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa (AX012/23/S) firmy Siemens
informujaca o koniecznosci wymiany ostony monobloku w
systemie Cios Select VA21 z detektorem plaskim i o zasadach
uzywania wyrobu do czasu jej przeprowadzenia.
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