
 Notatka bezpieczeństwa (ACHC23-03.A.OUS) firmy Siemens Healthineers (Healthcare) dotycząca kalibratorów Atellica CH Toxicology Calibrators (TOX CAL) dla testu Atellica CH Salicylate (Sal) do ilościowego oznaczania salicylanów
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