Notatka bezpieczenstwa (FSN-2023-CC-EC-009) firmy Philips dotyczaca awarii monitoréow
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa (FSN-2023-CC-EC-009) firmy Philips
dotyczaca awarii monitorow/defibrylatorow HeartStart Intrepid
(867172) po przeprowadzeniu akcji naprawczej nr 2021-CC-
EC-002 lub aktualizacji oprogramowania do wersji 1.00.39 badz
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