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Notatka bezpieczenstwa (SBN-RDS-CoreLab-2023-003) firmy
Roche Diagnostics dotyczaca ryzyka przeniesienia z testow PT
Rec i PT Rec (FII, FV, FVII, FX) do testéow aPTT (aPTT, APTT
Lupus i aPTT Screen) w analizatorach krzepniecia cobas t 511 i
cobast 711
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