
Notatka bezpieczeństwa (QIL FY24-EMEA-10-FY24-OMSC-05) firmy Olympus dotycząca wycofania z obrotu i z używania wideoenteroskopów PowerSpiral PSF-1 wraz z akcesoriami: rurką PowerSpiral DPST-1 i jednostką sterującą PowerSpiral PSCU.
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Notatka bezpieczeństwa (QIL FY24-EMEA-10-FY24-OMSC-05)
firmy Olympus dotycząca wycofania z obrotu i z używania
wideoenteroskopów PowerSpiral PSF-1 wraz z akcesoriami:
rurką PowerSpiral DPST-1 i jednostką sterującą PowerSpiral
PSCU.
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