
Notatka bezpieczeństwa (FSN_ FA-23043) firmy lmmunotech S.A.S. - A Beckman Coulter Company dotycząca bezpieczeństwa używania Odczynnika Access hsTnI przy użyciu analizatorów UniCel DxI 600 i 800 dla oprogramowania w wersji 7.0.0 lub nowszej
Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa (FSN_ FA-23043) firmy lmmunotech
S.A.S. - A Beckman Coulter Company dotycząca bezpieczeństwa
używania Odczynnika Access hsTnI przy użyciu analizatorów
UniCel DxI 600 i 800 dla oprogramowania w wersji 7.0.0 lub
nowszej
  Wysłane przez m.koszewski w Czw, 09/11/2023 - 15:12  
  
Załącznik:  FSN_lmmunotech S.A.S. - A Beckman Coulter Company_2023_09_25.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Źródłowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fsn-
fa-23043-firmy-lmmunotech-sas-beckman-coulter-company-dotycz%C4%85ca  

Odnośniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_lmmunotech%20S.A.S.%20-%20A%20Beck
man%20Coulter%20Company_2023_09_25.pdf

Strona 1 z 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_lmmunotech%20S.A.S.%20-%20A%20Beckman%20Coulter%20Company_2023_09_25.pdf

