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Notatka bezpieczenstwa (FSN_ IDS-23-4910) firmy Becton,
Dickinson and Company (BD) dotyczaca wycofania z obrotu iz
uzywania okreslonych serii fiolki kalibracyjnej BD BACTEC™
MicroMGIT™, nr kat.: 441049
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