
Notatka bezpieczeństwa (MWM-2023-FSN-01) firmy ResMed dotycząca wszystkich modeli masek ResMed z magnesami, informująca o możliwości   wystąpienie potencjalnych zakłóceń magnetycznych w niektórych wyrobach medycznych.   
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