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Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa (FSCA-2023-12-20) firmy B. Braun
Melsungen AG dotycząca wycofania z obrotu i z używania
określonych serii prowadnic do igieł podpajęczynówkowych oraz
igieł Pencan 25G, w związku z ryzykiem odłączenia igły od
uchwytu.
  Wysłane przez m.koszewski w Czw, 04/01/2024 - 09:33  
  
Załącznik:  notatka bezpieczeństwa.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Źródłowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-
fsca-2023-12-20-firmy-b-braun-melsungen-ag-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-z  

Odnośniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/notatka%20bezpiecze%C5%84stwa.pdf

Strona 1 z 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/notatka%20bezpiecze%C5%84stwa.pdf

