Notatka bezpieczenstwa (FA-Q423-HF-2) firmy Abbott dotyczaca ryzyka niezamierzonego
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Notatka bezpieczenstwa (FA-Q423-HF-2) firmy Abbott dotyczaca
ryzyka niezamierzonego uruchomienia/zatrzymania urzadzenia
wspomagajacego prace serca HeartMate 3™ (LVAD)
korzystajacego z systemu komunikacji HeartMate TouchTM
model HMT1150 w wersji 1.0.32.

Wystane przez m.koszewski w Pig, 12/01/2024 - 16:03

Zalacznik: | {| pon DNB.444.7.2022 JR FA-Q423-HF-2 system komunikacji HeartMate
TouchTM.PDF [1]

Do archiwum: Nie

Zrédlowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-fa-q423-hf-2-firmy-
abbott-dotycz%C4%85ca-ryzyka-niezamierzonego

Odnosniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN%20DNB.444.7.2022.JR%20FA-
Q423-HF-2%20system%20komunikacji%20HeartMate%20TouchTM.PDF

Strona 1z 1


https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN%20DNB.444.7.2022.JR%20FA-Q423-HF-2%20system%20komunikacji%20HeartMate%20TouchTM.PDF
https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN%20DNB.444.7.2022.JR%20FA-Q423-HF-2%20system%20komunikacji%20HeartMate%20TouchTM.PDF

