
Notatka bezpieczeństwa (nr ref: 2023-001) firmy Bio Rad dotycząca obniżenia czułości antygenu HCV dla określonych partii testów Monolisa HCV Ag-Ab ULTRA V2 nr kat. 72561, 72562.
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