
Notatka bezpieczeństwa (RA2023-3499717) firmy Stryker dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych partii wyrobów HRIS ACET CUP CUT TIP 26X140 oraz 32X140 z powodu ryzyka potencjalnego naruszenia sterylności opakowania.   
Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa (RA2023-3499717) firmy Stryker
dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych partii
wyrobów HRIS ACET CUP CUT TIP 26X140 oraz 32X140 z
powodu ryzyka potencjalnego naruszenia sterylności
opakowania.  
  Wysłane przez admin w Czw, 18/01/2024 - 15:35  
  
Załącznik:  DNB.444.12.2024.JR nr. RA2023-3499717- FSN końcówka do cięcia panewki
HR....pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Źródłowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-
ra2023-3499717-firmy-stryker-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-z-u%C5%BCywania  

Odnośniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.12.2024.JR%20nr.%20RA2023-3499717
-%20FSN%20ko%C5%84c%C3%B3wka%20do%20ci%C4%99cia%20panewki%20HR....pdf

Strona 1 z 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.12.2024.JR%20nr.%20RA2023-3499717-%20FSN%20ko%C5%84c%C3%B3wka%20do%20ci%C4%99cia%20panewki%20HR....pdf
https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.12.2024.JR%20nr.%20RA2023-3499717-%20FSN%20ko%C5%84c%C3%B3wka%20do%20ci%C4%99cia%20panewki%20HR....pdf

