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Notatka bezpieczenstwa (nr ref: 38011) firmy GE HealthCare
dotyczaca wyswietlania na ekranach systemow Centricity (Care
(CCCQC), Anesthesia (CA), High Acuity Anestesia (CHA-A), High
Acuity Critical Care (CHA-CC)) usunietych danych o alergii
pacjentow.
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