Notatka bezpieczenstwa firmy Drager dotyczaca mozliwego wylaczania sie aparatu do znie
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
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Notatka bezpieczenstwa firmy Drager dotyczaca mozliwego
wylaczania sie aparatu do znieczulania Atlan A300, Atlan A300
XL, Atlan A350, Atlan A350 XL z powodu mozliwych usterek
akumulatora zapasowego - aktualizacja notatki.
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