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Notatka bezpieczenstwa firmy DiaSys Diagnostic Systems GmbH
(Medan) dotyczaca wycofania z obrotu i z uzywania okreslonych
serii odczynnika Urea FS uzywanych na analizatorach:

respons®910, Sysmex BX-3010 i Sysmex BX-4000 - aktualizacja
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