
Notatka bezpieczeństwa (nr ref: 07/2023) firmy LimaCorporate dotycząca umieszczenia na płytce piszczelowej Physica TT błędnego, dodatkowego oznaczenia, które może wprowadzać w błąd co do rozmiaru wyrobu.
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