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Notatka bezpieczenstwa (GE HealthCare: 79072) firmy GE
HealthCare dotyczaca ryzyka powstawania artefaktu podwédjnego
obrazu podczas pracy z sondami ultradzwiekowym USG
wewnatrzjamowymi IC9-RS, mogacego prowadzi¢ do blednej
diagnozy.
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Odnosniki
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