
Notatka bezpieczeństwa (3014162263-12/23/23-001-R) firmy Balt Extrusion dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych serii systemu spirali Optima, z powodu przebarwień wzdłuż elementu popychacza systemu doprowadzającego.
Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa (3014162263-12/23/23-001-R) firmy
Balt Extrusion dotycząca wycofania z obrotu i z używania
określonych serii systemu spirali Optima, z powodu przebarwień
wzdłuż elementu popychacza systemu doprowadzającego.
  Wysłane przez m.koszewski w Czw, 01/02/2024 - 15:33  
  
Załącznik:  FSCA Notice-3014162263-122323-001-R_US_17JAN2024 (Final).pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Źródłowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-3014162263-1223
23-001-r-firmy-balt-extrusion-dotycz%C4%85ca-wycofania-z-obrotu-i-z  

Odnośniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSCA%20Notice-3014162263-122323-001-R_US_
17JAN2024%20%28Final%29.pdf

Strona 1 z 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSCA%20Notice-3014162263-122323-001-R_US_17JAN2024%20%28Final%29.pdf

