Notatka bezpieczenstwa (FA963) firmy Medtronic dotyczaca aktualizacji oprogramowania
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa (FA963) firmy Medtronic dotyczaca
aktualizacji oprogramowania pomp insulinowych MiniMed
780G, model: MMT-1885, MMT-1886, MMT-1895, MMT-1896 -
kontynuacja dzialan notatki opublikowanej 26.03.2021 r.
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