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Notatka bezpieczenstwa firmy Globus Medical dotyczaca
wycofania z obrotu i uzywania okreslonych partii kaniuli A o
wymiarach 9x250mm przeznaczonych do stosowania z system
Excelsius GPS z powodu braku mozliwosci skutecznej
sterylizacji.
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