Notatka bezpieczenstwa (2023-PD-MR-013) firmy Philips dotyczaca wady kleju uszczelki ¢
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Notatka bezpieczenstwa (2023-PD-MR-013) firmy Philips
dotyczaca wady kleju uszczelki cewki kwadraturowej do badania
tulowia (QBC) systeméow MR z otworem gantry o srednicy 60 cm,
mogaca prowadzi¢ do odsloniecia ostrych krawedzi.
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Odnosniki
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