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Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa (MR072/23/S) firmy Siemens dotyczaca
mozliwosci wystapienia artefaktow w ksztalcie kropek lub linii
wywolanych obecnoscia smaru w palaku stuchawek
wokoétusznych (model: 11060845) stosowanych do badan glowy
w systemach MAGNETOM MRI.
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