Notatka bezpieczenstwa (MCC/23/003/1U) firmy Maquet Critical Care AB (Getinge) dotyc:
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa (MCC/23/003/IU) firmy Maquet Critical
Care AB (Getinge) dotyczaca bezpieczenstwa uzywania
respiratorow Servo-n z opcja oprogramowania obstlugujaca tryb
HFOV* i jednostki glownej respiratora Servo-n*
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