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Notatka bezpieczenstwa (FA1400) firmy Medtronic dotyczaca
wycofania z obrotu i z uzywania okreslonych modeli i partii
zewnetrznego systemu do drenazu i monitorowania Duet z
powodu ryzyka powstania rozszczelnienia na linii pacjenta.
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