Notatka bezpieczenstwa (nr ref: C&R: 2023-IGT-BST-012) firmy Philips dotyczaca ryzyka
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa (nr ref: C&R: 2023-I1GT-BST-012) firmy
Philips dotyczaca ryzyka awarii generatora Certeray w System
Philips Azurion (nr modelu 722221-8 i 722280).
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Odnosniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/D001471559 2023-IGT-
BST-012 FSN Certeray.pdf
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