
Notatka bezpieczeństwa firmy Instrumentation Laboratory Co. (Werfen) dotycząca bezpieczeństwa używania analizatorów rodziny ACL TOP serii 50 (wersja oprogramowania 6.3.0 lub nowsza) aktualizacja notatki z 13.07.2023
Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa firmy Instrumentation Laboratory Co.
(Werfen) dotycząca bezpieczeństwa używania analizatorów
rodziny ACL TOP serii 50 (wersja oprogramowania 6.3.0 lub
nowsza) aktualizacja notatki z 13.07.2023
  Wysłane przez m.koszewski w Śro, 21/02/2024 - 12:16  
  
Załącznik:  FSN_Werfen (Instrumentation Laboratory Co.)_aktualizacja_2024_02_01.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Źródłowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-
instrumentation-laboratory-co-werfen-dotycz%C4%85ca-bezpiecze%C5%84stwa-0  

Odnośniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Werfen%20%28Instrumentation%20Laborat
ory%20Co.%29_aktualizacja_2024_02_01.pdf

Strona 1 z 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Werfen%20%28Instrumentation%20Laboratory%20Co.%29_aktualizacja_2024_02_01.pdf

