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Notatka bezpieczenstwa (FSN_FA07SEP2023/ FSN_RE23001)
firmy Technopath Manufacturing Ltd (Abbott) dotyczaca
potencjalnych uszkodzen szklanych fiolek Alinity, w ktorych
znajduja sie wyroby: Multichem IA Plus oraz Multichem S Plus
(Assayed)
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