Notatka bezpieczenstwa (nr ref: 2024-02(02)) firmy Molnlycke dotyczaca wycofaniu z obr:
Opublikowany na Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktow
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Notatka bezpieczenstwa (nr ref: 2024-02(02)) firmy Molnlycke
dotyczaca wycofaniu z obrotu i z uzywania okreslonych zestawow
zabiegowych z ré6znymi modelami odlaczalnego worka
EndoRertieval oraz samych workow, ktorych producentem jest
firma Unimax.

Wystane przez m.koszewski w Wto, 12/03/2024 - 15:33

Zalacznik: 2024-02(02) -
Do archiwum: Nie
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