Notatka bezpieczenstwa (QIL FY24-EMEA-38-OMSC-06 UHI-4 CR Board) firmy Olympus d
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Notatka bezpieczenstwa (QIL FY24-EMEA-38-OMSC-06 UHI-4
CR Board) firmy Olympus dotyczaca wszystkich serii Insuflatora
Wysokiego Przeplywu UHI-4 o modeli N3829650, N3829660,
N3829670, dotyczaca ryzyka nadmiernej insuflacji jamy
brzusznej.
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